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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr 188z /2023/LBS 128
1.Zleceniodawca: Gminne Wodociggi i Kanalizacja Sp.zo.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33
2. Data pobrania prébki; 28.03.2023 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [ ]
. s 9.Stan prébki w chwili
3.Data_dostarczenia_prébki: 28.03.2023 przyjecia: prawidiowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokotu: 147/L/23/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jako$ci wody
5. Kod_prébki: 147/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01
6. Miejsce_poboru: pkt zgodnosci kuchnia budynek mieszkalny Mirowo Duze 7B gm. Skarszewy uzzww Skarszewy
7.Data rozpoczecia badania:  28.03.2023 12. Data_zakoriczenia_ badania: 31.03.2023
Dane pozyskane od klienta, pozycjanr: 1
B Parametr Metoda oznaczenia Jednostka Wynik z_mnmézowﬁ_.i . | Temp. pom. Wartos¢ mﬁE_maN.m?”m
przedziat ufnosci (C) parametryczna* zgodnosci **
Metnosé A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,38 0.11 - 1 -
Barwa A | PB_LS_02 edycjad z 16.01.2012 mg Pt/l 52 0.6 . : g
pH A | PB LS 04 edycja4 z24.02.2017 s 7.6 0,3 - 65-95 -
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa 2) A | PN-EN 27888:1999 uS/em 643 34 18,2 2500 5
Liczba bakterii grupy coli/100ml A | PN-ENISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 = 5 0 N
Liczba Escherichia coli/100ml A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Jtk 0 - - 0 G
Liczba Enterokokow kalowych/100ml A | PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 0 = & 0 -
|_Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h/1ml A | PN-EN ISO 6222:2004 jtk 1 <0;7> - bez nieprawidiowych zmian -
A = badanie akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB611 )
*) - Inie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
,<" — wartoéé ponizej ornaczalnodci metady
n — niepewnosé rozszerzona obliczona dla poziomu ufnioéci okoto P=95% ze wipdlczynnikiem rozszerzenia k=2, dla parametrow mikrobiologicznych zgodnie z ISO 19036 i jest oparta na standardowej niepewnosci rownej odchyleniu standardowemu odtwarzalnosc

wewnatrzlaboratoryjnej, 2 g K
2) - korekta za | 3 urzgdzenia do kompensagji wplywd imperatury/ (25 °C)
[N — badanie nieakredytowane o e e e

N* - badanie przeprowadzone metody akredytowanlf, jednaiwhinii

** - organ oceniajacy wyniki moze zastosowat inig Zagade podejnipva
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1.Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdanskim wynik badania iid fiio
2. Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do badanej prébld.
B3.Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
M. PSSE w Starogardzie Gdanskim ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjatkiem danych pozyskanych od klienta.
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ODDZIAL LABORATORYJNY Laboratorium Badasi Srodowiskowych
Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611
SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr 188z/1 /2023/LBS 129
1.Zleceniodawca: Gminne Wodociggi i Kanalizacja Sp.zo.0. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33
2. Data pobrania prébki: 28.03.2023 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [ |
. . 9.Stan prébki w chwili
3.Data_dostarczenia_prébki: 28.03.2023 przyjecia: prawidtowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokofu: 147/L/23/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody
5. Kod_prébki: 147/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01
6. Miejsce_poboru: pkt zgodnosci kuchnia budynek mieszkalny Mirowo Duze 7B gm. Skarszewy uzzww Skarszewy -
7.Data rozpoczecia badania: 28.03.2023 12. Data_zakoficzenia_ badania: 31.03.2023
Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1
! Parametr _ Metoda oznaczenia Jednostka [ Wynik g Niepewnosc(n)/ | Temp. pom. Wartos¢ Stwierdzenie
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| Zapach 4) TN [ PBIS 0redveniz sl | - | brakzapachu | - 4 - [ - - i
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mP:avasacmegkg_nﬂh_.Hnnﬂknr_ﬁwﬁr_.s&u m—...ﬁmpa:. ulnosei ekolo P=93% 2o wipdles ki s k=2, dla : ikrut sczmyech zpodnie ¢ 150 19016 i jest oparta nn standardowe; niepewnases rawne odeh leniu i 157l Vimej, |
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N* - badanie przeprowadzone metods akredy awany, jednak wynik oznaczenia wykrezs paza zakres akredvtocii / ]
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-1 1.Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarmo-Epidemiologi¢zne] w Starogardzie Gdanskim wynik badania nie moze
2:-Wyniki badania odnosza sie wytacznie do badanej probki.
* +3.Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
o A0 PSSEw Starogardzie Gdanskim porosi-odpowiedzialnosé za wszystkie informacje przedstawianic w sprawozdaniu z wyjatkiem danych pozyskanyeh od klienta
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